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Łódź, dnia 29.05.2018 r. 

 

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 6 z dnia 23.05.2018 r. 

 

Zamawiający ATLAS sp. z o.o. niniejszym informuje, że w toku postępowania dot. wyżej wymienionego 

Zapytania ofertowego, zostały mu przesłane następujące pytania, na które jednocześnie udziela odpowiedzi.  

 

Pytanie nr 1 

Dotyczy:  waga laboratoryjna precyzyjna, zakres pomiarowy do 12000 g, 2 sztuki (pozycja nr 1  

w zapytaniu ofertowym nr 6, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu zamówienia) 

 

Treść pytania:  

1.1. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną precyzyjną z liniowością pomiarów wynoszącą ±0,2 g? 

1.2. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną precyzyjną z czasem stabilizacji wynoszącym 3 s? 

1.3. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną precyzyjną bez legalizacji? 

 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Ad.1.1.  

Zamawiający nie dopuszcza wag laboratoryjnych precyzyjnych z liniowością pomiarów wynoszącą ±0,2 g. 

Ad.1.2.  

Zamawiający nie dopuszcza wag laboratoryjnych precyzyjnych z czasem stabilizacji wynoszącym 3 s. 

Ad.1.3.  

Zamawiający dopuści wagi laboratoryjne precyzyjne bez legalizacji, ale każdorazowo wymaga wzorcowania. 

 

Pytanie nr 2  

Dotyczy:  waga laboratoryjna precyzyjna, zakres pomiarowy do 6200 g, 12 sztuk (pozycja nr 2 

zapytaniu ofertowym nr 6, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu zamówienia) 

 

Treść pytania:  

2.1. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną precyzyjną z liniowością pomiarów wynoszącą ±0,03 g? 

2.2. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną precyzyjną bez legalizacji? 

 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Ad.2.1.  

Zamawiający nie dopuszcza wag laboratoryjnych precyzyjnych z liniowością pomiarów wynoszącą ±0,03 g. 

Ad.2.2.  

Zamawiający dopuści wagi laboratoryjne precyzyjne bez legalizacji, ale każdorazowo wymaga wzorcowania. 
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Pytanie nr 3 

Dotyczy:  waga laboratoryjna precyzyjna, zakres pomiarowy do 4200 g, 3 sztuki (pozycja nr 3  

w zapytaniu ofertowym nr 6, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu zamówienia) 
 

Treść pytania:  

3.1. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną precyzyjną z liniowością pomiarów wynoszącą ±0,02 g? 

3.2. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną precyzyjną bez legalizacji? 

3.3. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną precyzyjną z kalibracją wewnętrzną automatyczną? 

3.4. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną precyzyjną z kalibracją zewnętrzną odważnikiem 

kalibracyjnym? 

3.5. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną precyzyjną z czasem stabilizacji wynoszącym 3 s? 

 

Odpowiedzi Zamawiającego: 

Ad.3.1.  

Zamawiający nie dopuszcza wag laboratoryjnych precyzyjnych z liniowością pomiarów wynoszącą ±0,02 g. 

Ad.3.2.  

Zamawiający dopuści wagi laboratoryjne precyzyjne bez legalizacji, ale każdorazowo wymaga wzorcowania. 

Ad.3.3.  

Zamawiający dopuści wagi laboratoryjne precyzyjne z kalibracją wewnętrzną automatyczną. 

Ad.3.4 

Zamawiający nie dopuszcza wag laboratoryjnych precyzyjnych z kalibracją zewnętrzną odważnikiem 

kalibracyjnym. 

Ad.3.5.  

Zamawiający nie dopuszcza wag laboratoryjnych precyzyjnych z czasem stabilizacji wynoszącym 3 s. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy:  waga laboratoryjna precyzyjna, zakres pomiarowy do 620 g, 10 sztuk (pozycja nr 1  

w zapytaniu ofertowym nr 6, zgodnie z Załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu zamówienia) 

 

Treść pytania:  

4.1. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną precyzyjną z liniowością pomiarów wynoszącą ±0,003 g? 

4.2. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną precyzyjną z liniowością pomiarów wynoszącą ±0,004 g? 

4.3. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną precyzyjną bez legalizacji? 

4.4. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną precyzyjną z czasem stabilizacji wynoszącym 3 s? 

4.5. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną precyzyjną z kalibracją wewnętrzną automatyczną? 

4.6. Czy Zamawiający dopuści wagę laboratoryjną precyzyjną z kalibracją zewnętrzną odważnikiem                            

       kalibracyjnym? 

4.7. Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie legalizacji wagi wzorcowaniem? 
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Odpowiedzi Zamawiającego: 

Ad.4.1.  

Zamawiający nie dopuszcza wag laboratoryjnych precyzyjnych z liniowością pomiarów wynoszącą ±0,003 g. 

Ad.4.2.  

Zamawiający nie dopuszcza wag laboratoryjnych precyzyjnych z liniowością pomiarów wynoszącą ±0,004 g. 

Ad.4.3. 

Zamawiający dopuści wagi laboratoryjne precyzyjne bez legalizacji, ale każdorazowo wymaga wzorcowania. 

Ad.4.4 

Zamawiający nie dopuszcza wag laboratoryjnych precyzyjnych z czasem stabilizacji wynoszącym 3 s. 

Ad.4.5. 

Zamawiający dopuści wagi laboratoryjne precyzyjne z kalibracją wewnętrzną automatyczną. 

Ad.4.6. 

Zamawiający nie dopuszcza wag laboratoryjnych precyzyjnych z kalibracją zewnętrzną odważnikiem 

kalibracyjnym. 

Ad.4.7 

Zamawiający dopuszcza zastąpienia legalizacji wagi wzorcowaniem. 

 


